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Mobiliario clínico

CAMILLA - RESCATE (CAMILLA TIPO PALA)

ATRIBUTO ITEM VALOR

Estructura 1.01 De aluminio o polímero o material de similares características en resistencia.

1.02 Ancho ≥ 40 cm

1.03 Longitud sin extender ≤ 100cm

1.04 Longitud extendida ≥ 160cm

Capacidad de carga 1.05 ≥ 150Kg

Sistema para recoger 

pacientes
1.06 Tipo pala o tijera o similar

Accesorios 2.01 Arnés de sujeción de al menos tres correas

Energía/alimentación 2,01 N.A.

Certificación 2,02
Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación 

nacional.

Garantía técnica de fábrica 2,03 Un (1) año a partir de la recepción del bien.

Mantenimiento 2,04 N.A.

Vida útil 2,05 10 Años

Dimensiones

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS GENERALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Nombre:

Código:

Revisión:

Ficha Técnica:

Mes-Año:

Tipo:

Vigencia:
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